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Obvestilo o vplivu interferenc na laboratorijsko preiskavo S-estradiol

Spostovani,

s strani proizvajalca reagenc¢nih kompletov Siemens Healthcare Diagnostics smo bili
obveSeni o moznem pojavu interferenc na meritev estradiola v serumu. kjer lahko
interference povzrocijo lazno zviSane izmerjene koncentracije. Vzrok interferenc trenutno
Zal Se ni znan. Poleg navedenega smo na naSem oddelku ugotovili tudi slabso natan¢nost
metode (veCje sipanje rezultatov) pri nizkih koncentracijah estradiola (do 23 % pri
koncentraciji ~0.3 nmol/L).

Prosimo vas, da nas v primeru suma na lazno zviSane vrednosti estradiola pri posameznem
pacientu ¢im prej obvestite. Potrudili se bomo. da z dodatnimi testi poskusamo ugotoviti

morebitno prisotnost interference.

Trenutno si na oddelku prizadevamo tudi za ¢im hitrejso vzpostavitev dolocitve estradiola v

serumu z drugo metodo. V primeru novosti na tem podro¢ju vas bomo sproti obvescali.

V primeru dodatnih vprasanj nas prosim kontaktirajte.

Za morebitne neprijetnosti se vam opravi¢ujemo in vas prosimo za razumevanje.

Pripravila: Vodja oddelka:
dr. Ajda Bicek, spec.med.biokem. znan.sod.dr. Blaz Krhin, spec.med.biokem.
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